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Kullanım kılavuzu 



Bu kitapçığa giriş
Bu kitapçık, yeni işitme cihazlarınızın kullanımı ve bakımı konusunda size 
rehberlik eder. Lütfen Uyarılar bölümü de dahil ederek, bu kitapçığı dikkatli 
bir şekilde okuduğunuzdan emin olun. Bu kılavuzu okumanız, yeni işitme 
cihazınızdan en üst seviyede yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Uyarılar
Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.

İşitme uzmanınız, ihtiyaçlarınızı karşılamak için işitme cihazınızı ayarladı. 
Başka sorularınız varsa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

İşitme uzmanı* (işitme cihazı uzmanı, odyolog, KBB (kulak burun boğaz) 
doktoru ve işitme cihazı dağıtıcısı), işitme duyusunun profesyonel olarak 
değerlendirilmesinde, işitme cihazlarının seçilmesinde, uygulanmasında 
ve dağıtılmasında ve işitme kaybı olan kişilerin rehabilitasyonu konusunda 
yetkinliği kanıtlanmış ve bu konularda eğitim almış kişidir. 

*Meslek unvanı ülkeden ülkeye değişebilir.



İşitme uzmanının eğitimi, ulusal veya bölgesel düzenlemeler uyarınca 
gerçekleştirilir. 

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerinde kolayca 
gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

  Hakkında    Başlarken    Günlük kullanım    Seçenekler    Tinnitus    Uyarılar    Daha fazla bilgi  
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8   Hakkında    Başlarken    Günlük kullanım    Seçenekler    Tinnitus    Uyarılar    Daha fazla bilgi  

Kullanım amacı
Kullanım amacı İşitme cihazı, sesi yükseltmek ve kulağa iletmek için 

tasarlanmıştır.
Kullanım endikasyonları Bireysel frekans yapılandırması ile, çok hafif’ten 

(16 dB HL*) orta derecede (65 dB HL*) işitme kaybına 
kadar olan sensörinöral, iletim tipi veya karışık tipte çift 
veya tek taraflı işitme bozuklukları.

Hedef kullanıcı İşitme cihazı kullanan işitme kayıplı kişi ve bu kişilerle 
ilgilenen kişiler. İşitme cihazının ayarlanmasından 
sorumlu olan işitme uzmanı.

Hedef kullanıcı grubu Yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar.
Kullanım ortamı Kapalı ve açık ortamlar.
Kontraendikasyonlar 36 aydan küçük bebekler için uygun değildir.

Aktif implant kullanıcıları, işitme cihazı kullanırken özel 
bir özen göstermelidir. Daha fazla bilgi için Uyarılar 
bölümünü okuyun.

Klinik yararlar İşitme cihazı, yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, daha 
iyi konuşma anlayışı sağlayarak, iletişimi kolaylaştırmak 
için tasarlanmıştır.

*	� Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Derneği, asha.org, tarafından belirtildiği gibi, 
0,5, 1 ve 2 kHz saf ses ortalaması kullanılır.

Hakkında 
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ÖNEMLI UYARI
Bu işitme cihazının ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında 
İşitme Uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme kapasitenize göre özel 
olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir. 
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DemoFlex Kullanım amacı
Kullanım amacı İşitme cihazı, sesi yükseltmek ve kulağa iletmek için 

tasarlanmıştır.

Kullanım 
endikasyonları

Bireysel frekans yapılandırması ile, çok hafiften 
(16 dB HL*) orta derecede (65 dB HL*) işitme kaybına 
kadar olan sensörinöral, iletim tipi veya karışık tipte çift 
veya tek taraflı işitme bozuklukları.

Hedef kullanıcı İşitme cihazı kullanan işitme kayıplı kişi ve bu kişilerle 
ilgilenen kişiler. İşitme cihazının ayarlanmasından sorumlu 
olan işitme uzmanı. Demo işitme cihazları çok sayıda 
kullanıcı tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hedef kullanıcı 
grubu

Yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar.

İzin verilen yeniden 
kullanım sayısı

Bir cihazın performansının ve güvenliğinin orijinal cihazla 
eşdeğer kalmasını sağlamak için işitme cihazı başına 50 
uygulama döngüsü.

Kullanım ortamı Kapalı ve açık ortamlar.
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ÖNEMLI UYARI
Bu işitme cihazının ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında 
İşitme Uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme kapasitenize göre özel 
olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir. 

Kontraendikasyonlar 36 aydan küçük bebekler için uygun değildir. Aktif implant 
kullanıcıları, işitme cihazı kullanırken özel bir özen 
göstermelidir. Daha fazla bilgi için Uyarılar bölümünü 
okuyun.

Klinik yararlar İşitme cihazı, yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla, daha 
iyi konuşma anlayışı sağlayarak, iletişimi kolaylaştırmak 
için tasarlanmıştır.

*	� Amerikan Konuşma-Dil-İşitme Derneği, asha.org, tarafından belirtildiği gibi, 0,5, 1 ve 2 kHz saf ses ortalaması 
kullanılır.

Belirli pazarlarda bulunabilirlik
Demo işitme cihazları içeren çözüm yalnızca belirli pazarlarda mevcuttur. Daha fazla 
bilgi için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.
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Modele genel bakış
Bu kitapçık aşağıdaki işitme cihazı modelleri ve stilleri için geçerlidir:

Stiller
 nxtCIC R

FW (Ürün Yazılımı) 1.0
 Oticon Zeal 1 nxtCIC R GTIN: (01) 05714464167180
 Oticon Zeal 2 nxtCIC R GTIN: (01) 05714464167197
 Oticon Zeal 3 nxtCIC R GTIN: (01) 05714464167203
 Oticon Zeal 4 nxtCIC R GTIN: (01) 05714464167210
 Oticon Zeal DemoFlex nxtCIC R GTIN: (01) 05714464167227
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Ses çıkışı
Ses çıkışıLED ışık

Mikrofon girişi
Ses girişi

ÖNEMLI UYARI
*Anteni kesmeyin veya değiştirmeye çalışmayın. Bunun yapılması işitme 
cihazınızın bozulmasına neden olacaktır. 

İşitme cihazınız 
Nedir ve ne yapar?

Anten*
Harici cihazlara bağlar 
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Sol ve sağ işitme cihazını belirleyin
Farklı programlanmış olabileceklerinden, sol ve sağ cihazın birbirinden 
ayrılması önemlidir.

MAVİ hoparlör ünitesi SOL işitme 
cihazını gösterir

KIRMIZI hoparlör ünitesi, SAĞ 
işitme cihazını belirtir
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Hoparlörler aşağıdaki kulaklıklardan birini kullanır:

Standart kulaklıklar Kişisel kulaklıklar

 Mikro kalıp*

 Power kubbe

 OpenBass kubbe

 �Bas kubbe,  
çift havalandırma deliği

 �Bas kubbe,  
tek havalandırma deliği

6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Kubbe boyutları

*Farklı malzemelerden üretilebilir

Not
Kubbenin değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
Standart kulaklıkları değiştirin bölümüne bakın. 
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Temizlik
Temizlik aletinde, kulak kirini temizlemek ve çıkarmak için bir fırça ve bir tel 
döngü bulunur. Yeni bir alete ihtiyaç duyarsanız, lütfen işitme uzmanınızla 
iletişime geçin.

ÖNEMLI UYARI
Temizlik aletinde dahili bir mıknatıs bulunur. Temizlik aletini kredi kartlarından 
ve manyetik olarak duyarlı diğer cihazlardan 30 santimetre (1 ft.) uzakta tutun. 

Fırça

Mıknatıs Tel döngü
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Başlarken

İşitme cihazını AÇ 
İşitme cihazlarınızı AÇMAK için şarj cihazından çıkarın. 
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Pil performansı 
İlk kullanımdan önce işitme cihazlarınızı tamamen şarj ettiğinizden ve her 
gece şarja taktığınızdan emin olun. Bu, güne tam şarjlı işitme cihazlarıyla 
başlamanızı sağlar.

Pil performansı, kullanım tarzınıza ve işitme cihazı ayarlarına göre 
değişiklik gösterir. TV, cep telefonu veya bağlantı cihazlarından ses akışı bu 
performansı etkileyebilir.

İşitme cihazlarınızın şarjı gün boyu yetmiyorsa, işitme uzmanınızla iletişime 
geçin.

Şarj cihazınızın nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar için şarj cihazı kullanım 
kılavuzuna bakın.

ÖNEMLI UYARI
Yüksek ortam sıcaklıklarında şarj olurken işitme cihazınız 45°C'ye kadar çıkabilir.
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Pil zayıf bildirimi
Pil zayıf bildirimi, pil tamamen bitene kadar aralıklı olarak tekrar edilir. 
İşitme uzmanınız, tercihlerinizi karşılayacak şekilde işitme cihazlarınızı 
ayarlayabilir.

Bu bildirimden sonra, piliniz yaklaşık iki saat sonra bitecektir. Bu noktada, 
yaklaşık bir saat boyunca ses akışı yapmaya devam edebilirsiniz. Pil 
performansını yükseltmek için tüm ses akışlarını durdurduğunuzdan  
emin olun.

Pil zayıflıyor
Üç farklı ton sesi

Sözlü Bildirim
(Belirli diller için isteğe bağlı)

Pil tükendi
Azalan dört ton sesi
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ÖNEMLI UYARI
İşitme cihazı şarj bağlantı noktasına yerleştirildiğinde şarj cihazınıza güç 
verildiğinden veya şarj cihazının dahili pilinin şarj edildiğinden emin olun.  
Daha fazla bilgi için şarj cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın
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İşitme cihazının ucunu 
kulak kanalınıza 
yerleştirin. Antenin 
aşağı dönük 
durduğundan  
emin olun.

Kulağınızı yavaşça 
dışarı doğru çekin ve 
işitme cihazını kulak 
kanalına doğru itin. 
Kulak kanalının doğal 
kıvrımını takip edin. 
Kulağa rahatça 
oturduğundan emin 
olmak için işitme 
cihazını itin.

Antenin dış kulağın kulak 
kanalından hemen 
önceki kavisli kısmına 
yerleştirildiğinden ve 
işitme cihazının çizimde 
gösterildiği gibi dik 
olarak durduğundan 
emin olun.

Adım 1 Adım 2 Adım 3

Günlük kullanım

İşitme cihazını takın
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İşitme cihazınızı çıkartın
İşitme cihazını anteninden tutun. İşitme cihazını kulak kanalından  
yavaşça çekin.
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ÖNEMLI UYARI
İşitme cihazlarını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. İşitme 
cihazları asla su veya başka sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

İşitme cihazınızın bakımı
Yanlışlıkla düşmesi durumunda, zarar görmesini önlemek için işitme 
cihazınızın bakımını yumuşak bir zemin üzerinde yapın.

İşitme cihazını temizleme 
Temiz bir fırça ile mikrofon girişindeki artıkları dikkatli bir şekilde fırçalayın. 
Yüzeyi hafifçe fırçalayın. Filtrelerin düşmediğinden emin olun.

Mikrofon 
girişi
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Hoparlörü tutun ve 
kulaklığı çekip çıkartın.

Sağlam durmasını 
sağlamak için 
hoparlörü tam 
kulaklığın ortasına 
takın.

Kulaklığın güvenli bir 
şekilde sabitlendiğinden 
emin olmak için iyice 
bastırın.

Adım 1 Adım 2 Adım 3

Standart kulaklıkları değiştirin
Standart kulaklık (kubbe) temizlenmemelidir.
Kulaklık kulak kiriyle dolduğunda, onu yenisiyle değiştirin.
Kubbeler en az ayda bir değiştirilmelidir.
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Kişisel kulaklıkları 
temizleyin
Kişiselleştirilmiş kulaklık düzenli olarak 
temizlenmelidir.

Kulaklıkta, kulak kiri ve atıkların 
hoparlöre zarar vermesini önlemek 
için beyaz bir kulak kiri filtresi* 
bulunur. Tıkandığında veya ses 
anormalleştiğinde filtreyi değiştirin. 

Alternatif olarak, işitme uzmanınızla 
irtibata geçin.

Not
Bir kalıp kullanıyorsanız, işitme uzmanınızın hoparlördeki kulak kiri filtresini değiştirmesi gerektirir.
* Tüm kalıplarda kulak kiri filtresi bulunmaz. Filtre bileşimi kalıba göre değişebilir. Daha fazla bilgi için işitme  
uzmanınızla irtibata geçin.

Kulak kiri filtresi

Kulaklığınıza uygun 
havalandırma deliği temizleme 
aletini almak için işitme 
uzmanınızla iletişime geçin.

Havalandırma deliği
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ÖNEMLI UYARI
Kulağınızdan çıkartırken kulaklık hoparlörün üstünde değilse, kulaklık halen 
kulak kanalında kalmış olabilir. Daha fazla kullanım bilgisi için işitme  
uzmanınıza danışın.
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Filtre değişimi
Filtreler, kulak kiri ve atıkların işitme cihazına zarar vermesini önler. 

Filtreleri en az ayda bir kez değiştirmelisiniz.

Filtreler tıkanırsa değiştirin veya işitme uzmanınıza başvurun. 

Uygun filtrelerin değiştirilmesi ile ilgili talimatlar için sonraki  
sayfalara bakın.

ÖNEMLI UYARI
Her zaman işitme cihazlarıyla birlikte verilen kulak kiri filtresiyle aynı tipte filtre 
kullandığınızdan emin olun. 

Filtrelerin değişimi veya kullanımı hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa, 
işitme uzmanınızla iletişime geçin. 
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Yeni 
filtre

ProWax filtresini değiştirin
2. Çıkart 3. Yerleştir

Aleti kabuğundan 
çıkartın. Aletin iki pimi 
vardır: Biri sökmek için 
boştur ve diğerinde de 
yeni kulak kiri filtresi 
vardır.

Boş pimi kulaklıktaki 
kulak kiri filtresine 
sokun. Kulak kiri 
filtresini çekerek 
çıkarın.

Diğer pimi kullanarak 
yeni kulak kiri filtresini 
takın. Aleti çıkartıp atın.

1. Alet

Eski filtre

Yeni filtre

Boş pim

Yeni filtre
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ProWax miniFit filtresini değiştirin
2. Çıkart 3. Yerleştir

Aleti kabuğundan 
çıkartın. Bu aletin iki 
pimi vardır, biri sökmek 
için boştur ve diğerinde 
de kulak ProWax 
miniFit filtre vardır.

Boş pimi işitme 
cihazındaki ProWax 
miniFit filtreye sokun 
ve çekip çıkartın.

Aletin diğer pimini 
kullanarak yeni ProWax 
miniFit filtreyi takın, aleti 
çıkartın ve atın.

1. Alet

Yeni filtre
Eski filtreEski 

filtre

Yeni 
filtre

Yeni 
filtre
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O-Cap filtreyi değiştirin
2. Çıkart 3. Yerleştir

Aleti ambalajından 
çıkartın. Bu aletin iki 
ucu vardır, biri sökmek 
için boştur ve diğerinde 
de yeni O-Cap filtre 
vardır.

Aletin sivri ucunu 
mevcut O-Cap 
filtresinin içine itin ve 
dışarı doğru çekin.

Aletin diğer ucunu 
kullanarak yeni O-Cap 
filtresini takın ve çıkarın. 
Kullandıktan sonra  
aleti atın.

1. Alet

yeni filtre
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Ses seviyesini 
artırmak için SAĞ 
işitme cihazına iki  
kez dokunun

Ses seviyesini 
azaltmak için SOL 
işitme cihazına iki  
kez dokunun

Ses seviyesini değiştir
Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için kulağınıza veya işitme cihazınıza 
iki kez dokunabilirsiniz. Bu, işitme cihazınızdaki varsayılan işlevdir. Ses 
seviyesini artırdığınızda veya azalttığınızda bir klik sesi duyarsınız.

MAKSİMUM

BAŞLANGIÇ 
SES SEVİYESİ

MİNİMUM
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Programları değiştir 
İşitme cihazınızda en fazla dört farklı program olabilir. Bunlar, işitme 
uzmanınız tarafından programlanır. Programı değiştirdiğinizde, ilgili 
programa bağlı olarak birden dörde kadar ton sesleri duyacaksınız. 

İşitme uzmanınız işitme cihazlarınızı çift dokunuşla program değiştirecek 
şekilde yapılandırdıysa, işitme cihazınızın ses seviyesini kontrol etmek 
için uygulamayı kullanmanız gereklidir. Tinnitus SoundSupport etkinse, 
dokunarak program değiştirme özelliği kullanılamaz.

İki işitme cihazınız varsa:
Bir programı ileri almak, örneğin program 1'den 2'ye 
getirmek için SAĞ işitme cihazına iki kez dokunun.

Bir programı geri almak, örneğin program 4'ten 3'e 
getirmek için SOL işitme cihazına iki kez dokunun.

Eğer sadece bir işitme cihazınız varsa:
Bir programı ileri almak, örneğin program 1'den 2'ye veya 
4'ten 1'e getirmek için işitme cihazınıza iki kez dokunun.

Sözlü Bildirim
(Belirli diller için isteğe bağlı)
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Auracast yayını
Bir Auracast akışını kulağınıza veya işitme cihazınıza iki kez dokunarak 
sonlandırabilirsiniz.
Bir Auracast yayın akışına bağlanmak için TV'nizin veya mobil cihazınızın 
kılavuzunda kullanılabilirlik ve bağlantı talimatlarına bakın. 

Bir Auracast akışını sonlandırmak için
Kulağınıza veya işitme cihazınıza iki  
kez dokunun.
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Arama yönetimi
Aramaları cevaplamak veya sonlandırmak için kulağınıza veya işitme 
cihazınıza iki kez dokunabilirsiniz. 

Dokunma işlevini kullanmak için işitme cihazlarınızın uyumlu bir mobil 
cihazla eşleştirilmesi gerekir.* 

Bir telefon aramasını kabul etmek için 
Kulağınıza veya işitme cihazınıza iki kez dokunun. Kısa bir ton sesi, 
bu eyleminizi doğrular.

Bir telefon aramasını sonlandırmak için
Kulağınıza veya işitme cihazınıza iki kez dokunun. Kısa, azalan ton sesleri 
bu eyleminizi doğrular. 

* Uyumlu mobil cihazların listesi için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.oticon.global/compatibility.

Seçenekler
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İşitme cihazlarınızı saklayın
İşitme cihazlarınızı kullanmadığınızda, şarj cihazı onları saklamak için en  
iyi yerdir. 

İşitme cihazlarınızdaki şarj edilebilir pil ömrünü maksimum seviyede tutmak 
için aşırı ısıya maruz bırakmayın. Örneğin, şarj cihazında olsa bile işitme 
cihazlarınızı araç içinde veya pencere önünde güneş ışığına maruz kalacak 
şekilde bırakmayın.

Uzun süreli saklama 
İşitme cihazlarınızı uzun süre (üç aydan fazla) saklamadan veya bir yere 
bırakmadan önce, tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Ardından şarj 
cihazına yerleştirin. Bu şekilde pili tekrar şarj edilebilir. 

Not
Şarj edilebilir pili korumak için işitme cihazını altı ayda bir tamamen şarj etmeniz gerekir. Saklanan işitme cihazı altı ay 
içerisinde şarj edilmezse, pili artık çalışmaz ve işitme cihazınızın değiştirilmesi gerekir.
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İşitme cihazlarınızı dijital cihazlar ile kullanın
iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro
İşitme cihazlarınız, Made for iPhone işitme cihazlarıdır ve iPhone, iPad, Mac 
veya Vision Pro cihazınızdan doğrudan ses akışına ve hands-free iletişime  
izin verir.*

Android cihazlar 
İşitme cihazlarınız, Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) ve belirli 
Android™ cihazlarında eller serbest iletişim için Bluetooth® LE Audio 
desteği sunar. İşitme cihazlarınız Auracast™ teknolojisini de destekler.  
Bu teknoloji Auracast yayınlarına bağlanmanıza ve desteklenen cihazlarla 
ses paylaşmanıza olanak tanır.* Daha fazla bilgi için Auracast yayını 
bölümüne bakın.

Oticon Companion, işitme cihazlarınızı mobil cihazınızdan kontrol etmek  
için kullanılabilir.

İşitme cihazlarınızın bu ürünlerden biriyle kullanımına ilişkin yardım için 
işitme uzmanınızla iletişime geçin.

* Uyumlu cihazların listesi için, şu adresi ziyaret edin: www.oticon.global/compatibility
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Eşleştirme ve uyumluluk
İşitme cihazlarınızı akıllı cihazınızla nasıl eşleştireceğinize ilişkin talimatlar 
için, bakınız:

www.oticon.global/pairing

Uyumlu akıllı cihazların listesi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:

www.oticon.global/compatibility

Not: İşitme cihazlarınız Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır. İşitme 
cihazları, uçaktaki taşınabilir elektronik cihazlar için geçerli kurallardan 
muaf olduğundan, uçakta kullanılabilir.
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İsteğe bağlı özellikler ve aksesuarlar
Bundan sonraki sayfalarda tarif edilen özellik ve aksesuarlar isteğe bağlıdır. 
İşitme cihazınızın nasıl programlanmış olduğunu öğrenmek için lütfen 
işitme uzmanınızla iletişime geçin.

Zorlu dinleme koşulları ile karşılaşırsanız, size özel bir program bu konuda 
size yardımcı olabilir. Bunlar, işitme uzmanınız tarafından programlanır.

Yardıma ihtiyaç duyduğunuz işitme koşullarını aşağıda belirtin.
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Kablosuz aksesuarlar ve diğer seçenekler
İşitme cihazınızın özelliklerini artıran, çeşitli kablosuz aksesuarlar 
mevcuttur. Bunlar, birçok gündelik durumlarda daha iyi işitmenizi ve 
iletişim kurmanızı sağlayabilir.

ConnectClip
Cep telefonunuzla eşleştirildiğinde 
işitme cihazlarını hands-free 
kulaklık veya uzaktan mikrofon 
olarak kullanabilirsiniz. 

TV Adapter 3.0
TV'den ve elektronik ses 
cihazlarından gelen ses için 
kablosuz verici. TV Adaptörü  
ses akışını doğrudan işitme 
cihazınıza iletir.

Remote Control 3.0
Program değiştirme, ses seviyesini 
ayarlama veya işitme cihazlarınızı 
sessize alma olanağı sunar.

Oticon Companion
İşitme cihazınızı cep 
telefonunuzdan veya tabletinizden 
kontrol etmenizi sağlayan bir 
uygulama. iPhone, iPad ve 
Android™ cihazlar için. Uygulamayı 
yalnızca resmi App Store veya Play 
Store'dan indirip yüklediğinizden 
emin olun.
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Phone Adapter 2.0
İşitme cihazları ve ConnectClip 
ile birlikte kullanıldığında, sabit 
telefon ile hands-free iletişim 
kurmanıza izin veren bir cihazdır.

EduMic
Sınıfta, çalışma ortamlarında ve 
kamuya açık alanlarda (Telecoil 
kullanılarak) ve diğer ortamlarda 
uzak mikrofon olarak kullanılabilen 
bir cihaz. 

Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.
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Tinnitus SoundSupport™
Tinnitus SoundSupport'un planlanan kullanımı
Tinnitus SoundSupport, tinnitus şikayeti olan hastalara tinnitus yönetim 
programları dahilinde geçici rahatlama sağlamak amacıyla ses üreten  
bir araçtır.

Hedef kitle yetişkinlerdir (18 yaş üzeri).

Tinnitus SoundSupport, tinnitusun ve işitme kayıplarının değerlendirilmesi 
ve tedavisi konusuna vakıf yetkili işitme uzmanlarına (odyologlar, 
işitme cihazı uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. 
Tinnitus SoundSupport'un uygulanması, tinnitus yönetim programına 
katılan bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Tinnitus
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Tinnitus SoundSupport kullanıcıları için yönergeler
İşitme uzmanınız uygun bir bakım takibi önerebilir. Bu bakımla ilgili öneri ve 
talimatlara uyulması önemlidir.

Kullanım süresi sınırlaması
Günlük kullanım
Tinnitus SoundSupport'un ses seviyeleri, uzun süre kullanıldığında 
kalıcı işitme hasarına neden olabilecek ses seviyesine ayarlanabilir. 
İşitme uzmanınız size Tinnitus SoundSupport'u günde en fazla ne kadar 
kullanacağınızı önerir. Asla rahatsız edici seviyelerde kullanılmamalıdır. 

Günde kaç saat güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmek için bu 
kitapçığın sonundaki Kişisel işitme cihazı ayarlarınız bölümünde Tinnitus 
SoundSupport: Kullanım süresi sınırlaması tablosuna bakın.
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Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı
Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanınız tarafından, işitme kaybınıza ve 
tinnitusunuzu rahatlatma tercihlerinize uyacak şekilde programlanmıştır. 

Tinnitus SoundSupport programları
Ses üreticisi maksimum dört farklı programda etkinleştirilebilir.

Tinnitus SoundSupport'la ses seviyesi ayarları
İşitme uzmanınız, Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir işitme 
cihazı programı için ses seviyesi kontrolünü ayarlayabilir.

Tinnitus SoundSupport ses seviyesi ayarları hakkında daha fazla 
bilgi için bu kitapçığın sonundaki Kişisel işitme cihazı ayarlarınız 
bölümündeki İşitme cihazınız için Tinnitus SoundSupport ayarlarına genel 
bakış tablosuna bakın.
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İşitme uzmanınız Tinnitus SoundSupport 
ses üreticisini etkinleştirdiyse, lütfen 
aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Tinnitus yönetim cihazıyla üretilen 
herhangi bir sesin kullanılmasıyla ilişkili 
bir takım potansiyel endişeler vardır. 
Bunların arasında, tinnitusun kötüleşme 
potansiyeli ve/veya işitme eşiklerinin 
değişme olasılığı vardır.
İşitmede veya tinnitus da bir 
değişiklik, herhangi bir baş dönmesi, 
bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı 
yaşarsanız veya cihazın cilde temas 
ettiği noktada cilt tahrişi görür veya 
fark ederseniz, cihazı kullanmayı hemen 
bırakmalısınız ve bir doktor, odyolog veya 
diğer işitme uzmanlarına danışmalısınız.

Her cihazda olduğu gibi, ses üreticisi 
özelliğinin kötüye kullanılması, zararlı 
olabilecek bazı etkiler oluşturabilir. 
Yetkisiz kullanımın önlenmesine ve 
cihazın, çocukların ve ev hayvanlarının 
ulaşamayacağı bir yerde saklanmasına 
özen gösterilmelidir.

Maksimum kullanım süresi
İşitme uzmanınızın 
Tinnitus SoundSupport için uygun gördüğü 
günlük maksimum kullanım süresine daima 
uyun. Bu sürenin aşılması, tinnitusun veya 
işitme kaybı durumunuzun kötüleşmesine 
neden olabilir.

Tinnitus ile ilgili uyarılar
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Genel uyarılar 

Uyarılar

Kişisel güvenliğiniz ve doğru kullanımı 
sağlamak için işitme cihazlarınızı 
kullanmadan önce kendinizi aşağıdaki 
genel uyarılar hakkında bilgilendirmelisiniz. 
İşitme cihazlarınız beklenmedik davranışlar 
sergiliyorsa veya işitme cihazlarınızla ciddi 
durumlarla karşılaşırsanız, işitme 
uzmanınıza danışın. İşitme uzmanınız size 
sorunun giderilmesi ve mümkünse, 
üreticiye ve/veya ulusal yetkililere 
bildirilmesi konusunda destek olacaktır.
İşitme cihazlarının normal işitme duyunuzu 
geri getirmediğini veya yaşlanma ya da 
hastalık gibi doğal süreçlerden 
kaynaklanan bir işitme sorununu 
önlemediğini veya gidermediğini 
unutmayın.
İşitme cihazları, işitme habilitasyonun 
sadece bir parçasıdır ve işitsel eğitim ve 
dudak okuma öğretimi ile desteklenmeleri 
gerekebilir.

İşitme cihazlarınızdan en iyi şekilde 
yararlanmak için onları sıklıkla 
kullanmalısınız. 
İşitme cihazlarını sadece ürüne özel şarj 
cihazı ile şarj edin. Diğer şarj cihazları 
işitme cihazlarına ve pillere zarar verebilir.
Bu işitme cihazı, sabit bir şarj edilebilir 
lityum-iyon pil hücresi ile desteklenir. 
Lütfen işitme cihazınızı şarj ettiğinizden ve 
şarj edilebilir işitme cihazlarına ilişkin 
güvenlik ve kullanım bilgisine sahip 
olduğunuzdan emin olun.

DemoFlex: İşitme Uzmanları için  
önemli bilgiler
Yeniden kullanımlar arasında işitme 
cihazlarına nasıl müdahale edileceğine 
ilişkin talimatlar için Ilgili talimatlar için 
İndirme merkezine (www.oticon.global/
hearing-aid-users/support/information/
downloads).
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İşitme cihazlarının kullanımı 
İşitme cihazları sadece işitme uzmanı 
tarafından ayarlanıp, tarif edildiği şekilde 
kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ani ve kalıcı 
işitme kaybına sebep olabilir.
Asla işitme cihazlarınızın başkaları 
tarafından kullanılmasına izin vermeyin, 
yanlış kullanım onların işitmesine kalıcı 
hasar verebilir.

Küçük parçaları yutarak boğulma 
tehlikesi vardır
Tüm küçük parçaları (örn. işitme cihazları, 
kulaklıklar, piller vb.) çocukların ve bu 
parçaları yutabilecek diğer kişilerin 
erişemeyeceği ve göremeyeceği bir yerde 
saklayın. Küçük parçalar yüzünden 
boğulma veya pillerin yutulması 
durumunda acilen tıbbi yardım alın.

Ani işlev bozukluklarına dikkat edin
İşitme cihazlarınız bir anda çalışmayı 
durdurabilir. Örneğin pillerin bitmesi.  
Uyarı seslerine (örneğin, trafikteyken) 
bağımlı olduğunuz durumlarda bunu göz 
önünde bulundurun. 

Aktif tıbbi implantlarla kullanım
Bu işitme cihazları zorlu testlere tabi 
tutulmuş ve insanlar için uluslararası maruz 
kalma standartlarına [insan vücuduna 
indüklenen elektromanyetik güç ve 
gerilimler (Özgül Soğrulma Oranı - SAR)] 
göre insan sağlığına uygun şekilde 
geliştirilmiştir.
Maruz kalınan değerler, insan vücuduna 
indüklenen ve maruz kalabileceği 
elektromanyetik güç ve gerilim açısından 
ve kalp pili veya defibrilatör gibi aktif tıbbi 
implantlar ile birlikte kullanım açısından 
uluslararası kabul görmüş güvenli SAR 
sınırlarının oldukça altındadır.
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Genel uyarılar 
Aktif bir beyin implantınız varsa, işitme 
cihazı ile kullanım ile ilgili bilgi için implante 
cihazınızın üreticisiyle iletişime geçin.

Belirli tıbbi işlemlerden önce işitme 
cihazlarınızı çıkarın
X-ray tetkikleri, CT/MR/PET taramaları, 
elektro terapi, ameliyat gibi tıbbi 
prosedürlerden önce işitme cihazınızı 
çıkartın. İşitme cihazınız güçlü manyetik 
veya elektromanyetik alanlara maruz 
kalırsa zarar görebilir.

Aşırı ısıdan uzak tutun
İşitme cihazlarınızı kesinlikle aşırı ısıya 
maruz bırakmayın. Örneğin işitme 
cihazlarınızı park edilmiş bir arabanın içinde 
güneşte bırakmayın. İşitme cihazlarınızı 
kurutmak için kesinlikle harici bir ısıtma 
cihazı kullanmayın. Örneğin işitme 
cihazlarınızı saç kurutma makinesi ile veya 
fırında (mikrodalga fırın vb.) kurutmaya 
çalışmayın.

Kimyasal maddelerden uzak tutun
İşitme cihazlarınıza zarar verebilecek belirli 
kimyasal maddeler içeren ürünleri 
kullanmadan önce işitme cihazlarınızı 
çıkartın. Örneğin saç spreyi, parfüm, tıraş 
losyonu, güneş kremi, sinek savar vb. 
kozmetik ürünler. İşitme cihazlarınızı 
takmadan önce ürünlerin kurumasını 
bekleyin.

Potansiyel yan etkiler
İşitme cihazı kullanırken daha fazla kulak 
kiri oluşabilir. 
Nadirde olsa, üründeki alerjen olmayan 
malzemeler ciltte tahrişe veya başka yan 
etkilere neden olabilir. Herhangi bir yan 
etki durumunda, doktorunuza başvurun.

Harici ekipmana bağlantı
Harici sinyal kaynağı (yardımcı giriş kablosu 
ve/veya USB kablosu ile ve/veya doğrudan) 
bağlı olan işitme cihazlarının güvenliği, ilgili 
harici ekipman tarafından belirlenir. İşitme 
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cihazı duvardaki prize takılı bir harici 
ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın 
IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik 
standartlarına uygun olması gerekir. 

Üçüncü parti aksesuarların kullanımı 
Yalnızca üretici tarafından sağlanan 
aksesuarları, kabloları veya transdüserleri 
(örn. mikrofonlar) kullanın. Orijinal olmayan 
aksesuarlar, işitme cihazınız için 
elektromanyetik uyumluluğun (EMC) 
azalmasına yol açabilir.

Üzerinde değişiklik yapmayın
İşitme cihazınız üzerinde üretici tarafından 
açıkça onaylanmayan herhangi bir 
değişiklik yapmayın. Bu, garantinin 
geçersiz kılınmasına neden olacaktır.

Asla şarj edilebilir pilleri  
değiştirmeye çalışmayın
Pile zarar verebileceğinden, işitme 
cihazınızı açmaya çalışmayın.

Asla pili değiştirmeye çalışmayın. Pilin 
değiştirilmesi gerektiğinde, cihazınızı 
tedarikçinize geri gönderin. Kurcalama 
izleri tespit edildiğinde garanti iptal edilir.

Pil sızıntısına karşı dikkatli olun
Asitler ciltte tahrişe neden 
olabileceğinden, pilde sızıntı belirtisi varsa, 
işitme cihazınıza dokunmayın. Pil asitlerine 
temas ettiyseniz, ıslak bir bezle silin. 
Cildinizde tahriş olması durumunda, 
doktorunuza başvurun. Pil sızıntısı 
durumunda, daha fazla talimat için işitme 
uzmanınızla iletişime geçin.

Elektromanyetik parazitin olduğu 
yerlerde kullanım 

İşitme cihazlarınız EN/IEC 60601-1-2 ve 
güncellemeleri dahil, uluslararası 
standartların en katı kurallarına göre geniş 
kapsamlı parazit testlerine tabi 
tutulmuştur. Cep telefonları, Wi-Fi 
yönlendiricileri veya gösterine simgenin 
bulunduğu diğer ekipmanlar gibi, işitme 
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Genel uyarılar 
cihazlarınızın performansını etkileyebilecek 
ekipmanların yakınında elektromanyetik 
parazit meydana gelebilir. İşitme 
cihazlarınızın parazitten etkilenmesi 
durumunda, parazitin kaynağından uzaklaşın.

Patlama riski olan ortamlardan  
uzak tutun
Normal kullanım koşullarında, işitme 
cihazının kullanımı güvenlidir. İşitme cihazı, 
patlayıcı ortamlar açısından uluslararası 
standartlara uygunluk konusunda test 
edilmemiştir. İşitme cihazınızı maden, 
petrol yatakları, oksijen açısından zengin 
ortamlar veya patlayıcı anestetiklerin 
kullanıldığı yerler gibi, patlama riski olan 
ortamlarda kullanmayın.

Koklear implantlarla kullanım
Bir kulağınızda koklear implant (CI), 
diğerinde bir işitme cihazı kullanıyorsanız, 
CI'nızı her zaman işitme cihazınızdan en az 
1 santimetre (0,4 inç) uzakta tuttuğunuzdan 
emin olun. CI'daki manyetik alan, işitme 

cihazınızdaki hoparlör ünitesine kalıcı hasar 
verebilir. Kesinlikle cihazları masada bir araya 
koymayın (örneğin, pilleri değiştirirken veya 
temizleme işlemi sırasında). CI ile işitme 
cihazını aynı kutuda bir arada taşımayın.

Kulak kanalında ayrılmış kulaklık
İşitme cihazını kulağınızdan çıkarırken 
kulaklığın hala hoparlöre bağlı olduğundan 
emin olun. Kulaklık, hoparlörün üstünde 
değilse, kulaklık halen kulak kanalında 
kalmış olabilir. İşitme uzmanınıza danışın.

Pillerin yutulması sonucu ölüm tehlikesi
Pilleri asla yutmayın. Bu, birkaç saat içinde 
ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. 
Yutulan piller iç organları delebilecek 
yanıklara neden olabilir. Pilleri çocukların 
ve onları yutabilecek kişilerin 
erişemeyeceği ve göremeyeceği bir yerde 
saklayın.Pillerin zaman zaman ilaçlar ile 
karıştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle 
herhangi bir hapı yutmadan önce ilacınızı 
dikkatlice kontrol edin. Pilin yutulması 
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durumunda acilen tıbbi yardım alın.

Pillerin kulak veya buruna kaçma riski
Pilleri asla kulağınıza veya burnunuza 
sokmayın. Bu, yanıklara bağlı olarak kalıcı 
hasarlara neden olabilir. Kulağınıza veya 
burnunuza pil sokmanız durumunda, acilen 
doktora başvurun.
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Su ve toza karşı dayanıklı (IP68)
İşitme cihazınız toz geçirmez ve su girişine 
karşı korumalıdır, bu da onun gün boyu tüm 
yaşam koşullarında kullanılmak için üretildiği 
anlamına gelir. Dolayısıyla nemi veya 
yağmurda ıslanmayı dert etmeniz gerekmez. 

İşitme cihazınız suyla temas ederse ve 
çalışmayı keserse, suyunu nazikçe silin ve 
işitme cihazının kurumasını bekleyin.

ÖNEMLI UYARI
İşitme cihazınızı duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. 
İşitme cihazınızı asla su veya başka sıvılara batırmayın.

Daha fazla bilgi
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Kullanım koşulları

Çalışma Koşulları Sıcaklık: +5°C ile +40°C (41°F ile 104°F)
Nem: %5 - %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

Taşıma koşulları Sıcaklık ve nem, nakliye ve depolama sırasında aşağıdaki 
sınırları aşmamalıdır:

Sıcaklık: -20°C ie + 60°C (-4°F ile 140°F)
Nem: %5 - %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

Saklama koşulları Sıcaklık: -20°C ie + 30°C (-4°F ile 86°F)
Nem: %5 - %93 bağıl nem, yoğuşmasız
Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

İşitme cihazınızda bir mıknatıs yer alır. İmplante tıbbi cihazınızın varsa, bu cihaz 
üreticisinin mıknatıslarla kullanımı ile ilgili talimatlarına uyun. İşitme cihazlarını kredi 
kartlarından ve manyetik olarak hassas diğer cihazlardan uzak tutun.
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Teknik bilgiler 
İşitme cihazları aşağıdaki iki radyo 
teknolojisini içerir:

Bu işitme cihazı 3,84 MHz'de çalışan kısa 
menzilli manyetik indüksiyon teknolojisi 
ile çalışan radyo alıcı-vericisi içerir. Bu 
vericinin manyetik alan gücü çok zayıftır 
ve her zaman 15 nW'nin altındadır (tipik 
olarak 10 metre (33 ft.) mesafede 
–15 dBμA/m (–4,6 dBμA/ft altındadır).

İşitme cihazı ayrıca her ikisi de ISM bandı 
2,4 GHz'de çalışan Bluetooth Low Energy 
teknolojisi ve tescilli bir kısa menzilli radyo 
teknolojisinin kullanıldığı bir radyo alıcı-
vericisi içerir.

Telsiz vericisi düşük güçtedir ve her 
zaman 6,0 mW’ın altında, toplam yayılan 
gücü 7,8 dBm’dir.

İşitme cihazlarınızı yalnızca kablosuz 
aktarıma izin verilen yerlerde kullanın.

İşitme cihazları, radyo vericileri, 
elektromanyetik uyumluluk ve 
insan maruziyetiyle ilgili uluslararası 
standartlara uygundur.

Bu işitme cihazı kamuya açık yerlerde 
ve yerleşim alanlarında kullanım için 
tasarlanmıştır. Aşağıdaki geçerli emisyon 
ve bağışıklık testlerinden geçmiştir:

IEC 60601-1-2 - tablo 2'de belirtildiği gibi 
CISPR 11 Grup 1 Sınıf B cihaz için yayılan 
emisyon gereksinimleri.

47 CFR Bölüm 15, alt bölüm C, RSS-247 
ve EN 300 328'de belirtildiği gibi ISM 
2,4 GHz bandında çalışan iletişim cihazları 
için yayılan emisyon (yalnızca Bluetooth 
bulunan ürünler için).
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47 CFR Bölüm 15, alt bölüm C, RSS-210 ve 
EN 300 330'da belirtildiği gibi 3,84 MHz'de 
çalışan yakın alan manyetik indüksiyon 
iletişimi için yayılan emisyon (yalnızca 
NFMI'li ürünler için).

IEC 60601-1-2 - tablo 4'te belirtildiği 
gibi 80 MHz ile 2,7 GHz arasında 10 V/m 
alan düzeyinde ve CISPR 32'de belirtildiği 
gibi 2,7 ile 6,0 GHz arasında 3 V/m alan 
düzeyinde RF yayılan bağışıklık.

IEC 60601-1-2 - tablo 9'da belirtildiği gibi 
380 MHz ile 5,8 GHz arasında belirli RF 
kablosuz iletişim bantları için 28 V/m'ye 
kadar alan düzeyinde RF yayılan bağışıklık.

IEC 60601-1-2 AM1 - tablo 11'de 
belirtildiği gibi 30 kHz, 134,2 kHz ve 
13,56 MHz'de belirli yakın manyetik 
alanlar için 65 A/m'ye kadar alan 
düzeyinde RF yayılan bağışıklık.

IEC 60118-13'te belirtilen belirli 
bantlarda 25 V/m ile 60 V/m arasında ve 
ANSI C63.19'da belirtilen, kulağa tutulan 
iletişim cihazlarından gelen yakın alanlar 
için RF yayılan bağışıklık alanı düzeyleri.

IEC 60601-1-2 - tablo 4'te belirtildiği 
gibi 30 A/m alan düzeyinde güç frekansı 
manyetik alanlarına karşı bağışıklık 
(yalnızca telecoil bulunan ürünler için).

IEC 60601-1-2 - tablo 4'te belirtildiği gibi 
+/- 2, 4 ve 8 kV iletimli deşarj ve +/- 2, 4, 8 
ve 15 kV hava iletimli deşarj ESD seviyeleri 
için bağışıklık.

İşitme cihazı üzerindeki sınırlı kullanılabilir 
alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin 
çoğu bu kitapçıkta bulunabilir. Ek bilgiler 
www.oticon.global  de Teknik veriler 
belgesinde bulunabilir.
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Üretici, bu işitme cihazının 2014/53/EU 
Direktifinin temel gereksinimleri ve ilgili 
diğer hükümleri ile uyumlu olduğunu 
beyan eder.

Bu tıbbi cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 
(EU) 2017/745 ile uyumludur.

Uygunluk Beyanı, genel merkez 
aracılığıyla temin edilebilir

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global/doc

Elektronik ekipmanlara 
ait atıklar yerel 
düzenlemelere göre 
işlenmelidir.

SBO Hearing A/S
 
 
Danimarka
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Apple, Apple logosu, iPhone, iPad, Vision 
Pro, Mac ve Mac logosu, Apple Inc.'in ABD 
ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari 
markasıdır. App Store, Apple Inc.'in  
hizmet markalarıdır.

Made for Apple etiketinin kullanımı, bir 
aksesuarın özellikle etiketinde belirtilen 
Apple ürünlerine bağlanmak üzere 
tasarlandığını ve geliştiricinin Apple 
performans standartlarını karşıladığı 
konusunda onaylandığı anlamına gelir.

Apple, bu cihazın çalışmasından veya 
güvenlik ve düzenleme standartlarına 
uygunluğundan sorumlu değildir. 

Android, Google Play ve Google Play 
logosu Google LLC'nin ticari markalarıdır. 

Bluetooth® ibaresi (markası) ve logoları, 
Bluetooth SIG, Inc.'in mülkiyetindeki 
tescilli ticari markalardır. Auracast™ 
markası ve logoları, Bluetooth SIG'e ait ticari 
markalardır. Bu markaların Demant 
tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.  
Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili 
sahiplerinin mülkiyetindedir.



58   Hakkında    Başlarken    Günlük Kullanım    Seçenekler    Tinnitus    Uyarılar    Daha fazla bilgi  

Ürüne ilişkin simgelerin açıklaması
Uyarılar
Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.
Üretici
Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 
2017/745'te belirtildiği gibi, tıbbi cihaz üreticisini gösterir.
CE işareti 
Bu cihaz, gerekli tüm AB yönetmelikleri ve direktifleri ile uyumludur. 
Dört basamaklı sayı, onaylanmış kuruluşun kimliğini gösterir.
Elektronik atık (WEEE) 
İşitme cihazlarını, aksesuarları veya bataryaları yerel yönetmeliklere göre geri 
dönüştürün.
İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha 
edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) 
hakkındaki 2012/19/AB yönetmeliğinin kapsadığı elektronik cihazlar.
Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM) 
Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel 
güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.
IP kodu 
Su ve katı parçacıkların zararlı girişine karşı koruma sınıfını EN 60529'a uygun olarak belirtir.
IP6X tümüyle toz korumasını belirtir. IPX8 suya sürekli olarak daldırılmaya karşı korumayı 
belirtir.
Bluetooth logosu
Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli markasıdır, lisanslı olarak kullanılması gerekir.
Auracast 
Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli markasıdır, lisanslı olarak kullanılması gerekir.
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Ürüne ilişkin simgelerin açıklaması
Made for Apple işaretleri
Cihazın iPhone ve iPad ile uyumlu olduğunu gösterir.

Mac işareti
Cihazın Mac ile uyumlu olduğunu gösterir.

Apple AirPlay işareti
AirPlay düğmesi, işitme cihazlarını Mac ile bağlamak ve bağlantısını kesmek için 
kullanılabilir.
Android işareti
Cihazın Android ile uyumlu olduğunu gösterir.

Radyo Frekans (RF) vericisi
Cihazınız bir RF vericisi içerir.

GTIN
Global Ticari Ürün Numarası
Tıbbi cihaz yazılımı dahil, tıbbi cihaz ürünlerini tanımlamak için kullanılan, global olarak 
benzersiz 14 haneli sayı. Bu kitapçıktaki GTIN, tıbbi cihaz ürün yazılımıyla (FW) ilgilidir. 
Yasal ambalaj etiketindeki GTIN, tıbbi cihaz donanımıyla ilgilidir.
Ürün yazılımı
Cihazda kullanılan ürün yazılımı sürümü.

Kuru tutun 
Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.

Katalog numarası 
Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.
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Ürüne ilişkin simgelerin açıklaması
Seri numarası 
Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.
Tıbbi Cihaz
Bu cihaz, bir tıbbi cihazdır.

Pil geri dönüşüm simgesi
Li-iyon pil geri dönüşüm simgesi.

Sıcaklık sınırı
Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği sıcaklık sınırlarını belirtir.

Tekil cihaz tanımlayıcısı
Tekil cihaz tanımlayıcı bilgilerini içeren bir taşıyıcıyı belirtir.
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Uluslararası garanti
Cihazınız, üretici tarafından sunulan 
uluslararası garanti kapsamındadır. Bu 
uluslararası garanti sadece cihazın 
kendisinde bulunan üretim ve malzeme 
hatalarını kapsar, ancak pil, hortum, 
hoparlör, kulaklık, filtre vb. aksesuarları 
kapsamaz. Cihazın uygun olmayan/yanlış 
kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, 
yetkisiz servislerce onarılması, aşındırıcı 
koşullara maruz kalması, kulaktaki fiziksel 
değişimler, cihazın içine yabancı madde 
girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan 
kaynaklanan sorunlar, uluslararası garanti 
kapsamının DIŞINDA olup, garantiyi 
geçersiz kılabilir. Yukarıdaki uluslararası 
garanti, cihazınızı satın aldığınız ülkedeki 
tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal 
mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz 

yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, 
bu uluslararası garantinin şartlarını aşan 
bir garanti de sunmuş olabilir. Lütfen daha 
ayrıntılı bilgi için ona başvurun.

Servis gerektiğinde 
Cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen 
çözebilecek olan işitme uzmanınıza 
götürün. İşitme uzmanınız, sunduğu 
hizmetler için ücret talebinde bulunabilir.
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Garanti 
Sertifika

Kullanıcının adı: ___________________________________________________________

İşitme uzmanı:____________________________________________________________

İşitme uzmanının adresi:_ ___________________________________________________

İşitme uzmanının telefonu: __________________________________________________

Satın alma tarihi:_ _________________________________________________________

Garanti süresi:_ __________________ Ay:_ _____________________________________

Model sol:_______________________ Seri no:___________________________________

Model sağ:_ _____________________ Seri no:___________________________________
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Kişisel işitme cihazı ayarlarınız
İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Tinnitus SoundSupport: Kullanım sınırlaması

n Kullanım sınırlaması yoktur

Program Başlangıç ses seviyesi (Tinnitus) Maks. ses seviyesi (Tinnitus)

n 1 Günde maks. _______ saat Günde maks. _______ saat

n 2 Günde maks. _______ saat Günde maks. _______ saat

n 3 Günde maks. _______ saat Günde maks. _______ saat

n 4 Günde maks. _______ saat Günde maks. _______ saat
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İşitme cihazınız için Tinnitus SoundSupport ayarlarına genel bakış

Sol Sağ

n Evet n Hayır Tinnitus SoundSupport n Evet n Hayır
 

n A) Her bir kulakta Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini ayrı olarak 
değiştirmek
Ses seviyesini yükseltmek veya azaltmak için kulağınıza veya işitme cihazınıza 
iki kez dokunun. Ses seviyesi işitme uzmanınız tarafından ayarlanan varsayılan 
seviyede başlar.  Daha sonra sürekli bir döngü içinde maksimum seviyeye yükselir, 
minimum seviyeye düşer ve tekrar yükselir.

n B) Her iki kulakta Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini aynı anda 
değiştirmek
İşitme cihazın birini ses seviyesini yükseltmek ve diğerini de ses seviyesini 
azaltmak için kullanabilirsiniz
Ses seviyesini yükseltmek için SAĞ kulağınıza veya işitme cihazınıza arka 
arkaya iki kez dokunun.
Ses seviyesini azaltmak için SOL kulağınıza veya işitme cihazınıza iki  
kez dokunun.

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.
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Ses göstergeleri
İşitme cihazının durumu farklı seslerle gösterilir. Aşağıda farklı göstergeler 
listelenmiştir. 

İşitme uzmanınız ses göstergelerini tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayabilir.

Program n Ses  Sözlü Bildirim Ne zaman kullanılmalı

1 1 ton sesi

n Evet n Hayır
2 2 ton sesi

3 3 ton sesi

4 4 ton sesi
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İşitme cihazınızın genel ayarlarına genel bakış

Sol Sağ

n Evet n Hayır Programı değiştir n Evet n Hayır

n Evet n Hayır Ses seviyesini değiştir n Evet n Hayır

Ses kontrol göstergeleri

n Açık n Kapalı Min./maks. ses seviyesi biip sesleri n Açık n Kapalı

n Açık n Kapalı Ses seviyesi değişikliklerinde biip sesi n Açık n Kapalı

n Açık n Kapalı Açılış ses seviyesinde biip sesi n Açık n Kapalı

Pil göstergeleri

n Açık n Kapalı Pil zayıf uyarısı n Açık n Kapalı
İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.



67

Devamı arka sayfada

AÇ/KAPAT Ses

AÇIK n Müzik sesi

KAPALI n �Azalan 4 ton sesi

Ses seviyesi Ses

Açılış ses seviyesi n 2 biip sesi

Minimum/maksimum ses seviyesi n 3 biip sesi

Sesi yükselt/azalt n 1 biip sesi
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Aksesuarlar n Ses

TV Adapter 3.0 2 farklı ton sesi

EduMic 2 farklı ton sesi

ConnectClip 2 farklı ton sesi
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Devamı arka sayfada

Uyarılar Ses

Pil zayıf
n �3 farklı ton sesi

n �Sözlü Bildirim

Pil tükendi Azalan 4 ton sesi

Mikrofon temizliği veya servis işlemi gerekli Arka arkaya 4 defa 8 biip sesi
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Belirti Olası nedenler Çözümler

Ses yok

İşitme cihazında güç kesintisi vardır İşitme cihazını şarj edin 

Bitik pil İşitme uzmanınızla irtibata geçin 

Tıkanmış kulaklıklar (kubbe veya kalıp) Kalıbı temizleyin
Kulak kiri filtresini veya kubbeyi değiştirin

Mikrofon girişi tıkanmış Mikrofon girişini temizleyin* veya filtreyi (O-Cap) değiştirin

Ses çıkışı tıkanmış Ses çıkışını* temizleyin veya kulak kiri filtresini değiştirin

Aralıklı veya kısık ses
Ses çıkışı tıkanmış Kalıbı temizleyin veya kulak kiri filtresini ya da kubbeyi değiştirin

Nem İşitme cihazını hafifçe silin ve kurumasını bekleyin

Ötme sesi
İşitme cihazının kulaklığı yanlış takılmış Kulaklığı yeniden takın

Kulak kanalında kir birikmiştir Kulak muayenesi için doktorunuza gidin
Servis uyarısı sesli 
bildirimi İşitme cihazı tarafından sorun algılanmıştır İşitme uzmanınızla irtibata geçin

Biip sesi İşitme cihazınızdan dört defa arka arkaya sekiz biip sesi geliyorsa, 
işitme cihazınızın bir mikrofon servis kontrolüne ihtiyacı olabilir. 

Öncelikle mikrofonu temizleme aletiyle temizlemeyi deneyin. 
Biip sesi devam ederse, servis merkezinizle iletişime geçin.

Akıllı telefon ile eşleştirme 
sorunu

Bluetooth bağlantısı başarısız oldu 1) İşitme cihazınızdaki eşleştirmeyi kaldırın. 2) Telefonunuzda, Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.  
3) İşitme cihazını kapatıp tekrar açın. 4) İşitme cihazınızdaki eşleştirmeyi kaldırın  
(rehberlik için, bakınız: www.oticon.global/pairing)Sadece bir işitme cihazı eşleştirildi

Sorun giderme kılavuzu
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Belirti Olası nedenler Çözümler

Ses yok

İşitme cihazında güç kesintisi vardır İşitme cihazını şarj edin 

Bitik pil İşitme uzmanınızla irtibata geçin 

Tıkanmış kulaklıklar (kubbe veya kalıp) Kalıbı temizleyin
Kulak kiri filtresini veya kubbeyi değiştirin

Mikrofon girişi tıkanmış Mikrofon girişini temizleyin* veya filtreyi (O-Cap) değiştirin

Ses çıkışı tıkanmış Ses çıkışını* temizleyin veya kulak kiri filtresini değiştirin

Aralıklı veya kısık ses
Ses çıkışı tıkanmış Kalıbı temizleyin veya kulak kiri filtresini ya da kubbeyi değiştirin

Nem İşitme cihazını hafifçe silin ve kurumasını bekleyin

Ötme sesi
İşitme cihazının kulaklığı yanlış takılmış Kulaklığı yeniden takın

Kulak kanalında kir birikmiştir Kulak muayenesi için doktorunuza gidin
Servis uyarısı sesli 
bildirimi İşitme cihazı tarafından sorun algılanmıştır İşitme uzmanınızla irtibata geçin

Biip sesi İşitme cihazınızdan dört defa arka arkaya sekiz biip sesi geliyorsa, 
işitme cihazınızın bir mikrofon servis kontrolüne ihtiyacı olabilir. 

Öncelikle mikrofonu temizleme aletiyle temizlemeyi deneyin. 
Biip sesi devam ederse, servis merkezinizle iletişime geçin.

Akıllı telefon ile eşleştirme 
sorunu

Bluetooth bağlantısı başarısız oldu 1) İşitme cihazınızdaki eşleştirmeyi kaldırın. 2) Telefonunuzda, Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.  
3) İşitme cihazını kapatıp tekrar açın. 4) İşitme cihazınızdaki eşleştirmeyi kaldırın  
(rehberlik için, bakınız: www.oticon.global/pairing)Sadece bir işitme cihazı eşleştirildi

Devamı arka sayfada

Not
Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza 
danışın.
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Belirti Olası nedenler Çözümler

Ses sorunları Mac veya Vision Pro ile bağlantı sorunları
1) Mac'te veya Vision Pro'da Kontrol Merkezi'ni açın. 2) Ses bölümü altında AirPlay düğmesine 
tıklayarak KAPALI konuma alın. 3) İşitme cihazlarınızı KAPALI konuma getirmek için şarj cihazına 
yerleştirin, ardından AÇIK konuma getirmek için tekrar çıkarın. 4) Kontrol Merkezi'nde Ses bölümü 
altında AirPlay düğmesine tıklayarak AÇIK konuma alın

Sorun giderme kılavuzu
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Belirti Olası nedenler Çözümler

Ses sorunları Mac veya Vision Pro ile bağlantı sorunları
1) Mac'te veya Vision Pro'da Kontrol Merkezi'ni açın. 2) Ses bölümü altında AirPlay düğmesine 
tıklayarak KAPALI konuma alın. 3) İşitme cihazlarınızı KAPALI konuma getirmek için şarj cihazına 
yerleştirin, ardından AÇIK konuma getirmek için tekrar çıkarın. 4) Kontrol Merkezi'nde Ses bölümü 
altında AirPlay düğmesine tıklayarak AÇIK konuma alın

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın. 
* Bu kitapçıktaki yönergekere göre
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